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DRRR GmbH * Bodmanstraf3e 4 * D-87435 Kempten

Frau Dr. Corinna Petsch

senetics healthcare group GmbH & Co. KG
Eyber Str. 89

91522 Ansbach

Germany

Bericht DRRR-Ringversuch zur Eignungsprifung

RVEP 180650 Priufung Sterilisation von
Medizinprodukten 4 (ISO 11737-1)

Sehr geehrte Frau Dr. Corinna Petsch,

vielen Dank fir Ihre Teilnahme an unserem Ringversuch.

Ihre Labor-Codenummer: 4

Fur eine regelmalige (statistische) Kontrolle Ihrer Untersuchungen,
besonders fur die Zeit zwischen den Ringversuchen, empfehlen wir
Ihnen Referenzmaterialien.

Wir bieten Ihnen an, das im Ringversuch eingesetzte Material unter der
Bezeichnung

RM M B MD 2 Medizinprodukte (= Probe 1 + 2)
pro Probe ist der Preis auf Anfrage
jeweils zzgl. Versandkosten zu bestellen.

Fur Fragen und Anregungen stehen wir lhnen sehr gerne zur
Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

Norman Sander
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TEILNAHMEZERTIFIKAT

DRRR-Ringversuch zur Eignungsprifung

Der Teilnehmer

senetics healthcare group GmbH & Co. KG
Eyber Str. 89

91522 Ansbach

Germany

Kundennummer 13200

hat an oben genanntem quantitativem Ringversuch mit
der Laborcode-Nummer: 4

mit grof3em Erfolg

teilgenommen.

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlussbericht.

Kempten, 3. August 2018

Norman Sander
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lhre Laborleistung der quantitativen Analytik in der
Ubersicht bezogen auf die Referenzmethoden

Fur Ihr Unternehmen
senetics healthcare group GmbH & Co. KG

mit der Kundennummer 13200 und der Laborcode—Nummer 4

Gesamtbeurteilung

Wenn der mittlere z’-score eines Parameters kleiner
als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:

,Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten
Sie lhren Stand.”

Wenn der mittlere z’-score eines Parameters kleiner
als 2 oder gleich ist, jedoch mindestens ein
einzelner z'-score gréBer 2, erhalten Sie die

Parameter 5 k
ewertung:

-,

Z -scores

,Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall
ist jedoch die gezeigte Leistung noch
verbesserungsféhig.”

Anzahl gewerteter
Anzahl z'-scores >2

Mittelwert z'-score

Wenn der mittlerer z'-score eines Parameters
groRer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:

ES ist erkennbar  Verbesserungspotential
vorhanden.

aerobe 2 0.58 0 Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt.
Sporen ' Halten Sie Ihren Stand.

ZUSAMMENFASSUNG

Sie haben eine sehr gute
2 0,58 0 Gesamtleistung gezeigt. Halten Sie
Ihren Stand.

Die Auswertung zum obengenannten Ringversuch ist in dem entsprechenden Bericht dokumentiert
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